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PERFUSION  
SOINS DE PERFUSION

NOUVO SAFETY SET® 
POSE INTRAVEINEUSE
La gamme Nouvo Safety Set® est une gamme de cathéters courts sécurisés avec prolongateur 
intégré. Pour la pose du cathéter, le soignant doit respecter le protocole en vigueur dans le 
service ainsi que la notice d’utilisation du produit.

CONFORME AUX RECOMMANDATIONS 

SF2H1 2019 :
La recommandation officielle préconise l’utilisation 
d’un prolongateur court intégré ou non aux cathéters 
pour limiter les mouvements au niveau de l’embase du 
cathéter et ainsi limiter les risques infectieux et de 
veinites1.

MISE EN PLACE DU CATHÉTER
  ��Abaisser et monter le cathéter 

dans la veine.
  ��Stabiliser le cathéter au niveau 
de l’embase avec votre main 
libre puis retirer complètement 
l’aiguille qui va se sécuriser 
automatiquement.

 La purge du prolongateur se fait
   automatiquement.

  �Éliminer l’aiguille sécurisée.

*Rien ne peut être connecté à cette 
extrémité.

MANIPULATION DU 
PROLONGATEUR ET RINÇAGE

  ��Clamper.
  ��Retirer l’obturateur et le filtre.
  �Brancher une seringue de NaCl ou 
une perfusion.

  �Si voie secondaire, dévisser 
légèrement l’obturateur ou la 
valve pour permettre à l’air de 
s’échapper.

  �Revisser l’obturateur ou la valve.
  �Déclamper et rincer/perfuser.

PRISE EN MAIN DU CATHÉTER
  �Saisir le cathéter au niveau de 

l’embase blanche puis retirer le 
capuchon.

  ��Manipuler cette embrase sur 
3mm puis la repositionner avant 
insertion.

La présence du septum 
impose une glisse de l’aiguille 
spécifique.

INSERTION
  �Ponctionner la veine.
  �Immobiliser l’aiguille dans la 
veine dès que le sang remonte 
le long de la canule grâce au 
système ADVA.

FIXATION DU CATHÉTER
  �Fixer les ailettes avec des 
bandelettes si disponibles pour 
un meilleur maintien1.

  �Recouvrir le point de ponction 
et le septum d’un pansement 
transparent semi-perméable. 

  �Deux techniques de fixation  :  

a  �pansement «pré-fendu»
b  �pansement «plein» 
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1 Société Française d’Hygiène Hospitalière - Prévention des 
infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et 
sous-cutanés - mai 2019
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